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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В процессе эксплуатации и технического обслуживания аппарата не­

обходимо выполнять требования правил электро- и радиационной безопасно­

сти, изложенные в разделе 5.1 Руководства по эксплуатации (РЭ).

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с РЭ. 

Паспорт должен постоянно находиться с аппаратом.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Рентгенодиагностический стоматологический прицельно-панорамный 

острофокусный аппарат «ПАРДУС-Р», ТУ 9442-003-52128258-2007

Заводской номер

Дата изготовления

Предприятие-изготовитель

Аппарат рентгенодиагностический стоматологический прицельный 

острофокусный «ПАРДУС-Р» предназначен для медицинской рентгенодиаг­

ностики в стоматологии.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

§
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра
Значения

по ТУ фактически
1 2 3

Питание аппарата от аккумуляторной 
батареи,В 18

Номинальная потребляемая мощность 
не более, ВА 70

Регулировка высокого напряжения 
в диапазоне, кВ 50-70

Установка анодного тока, мкА не менее 100
Допустимое отклонение напряжения 
и анодного тока при изменении напряжения 
питающей сети на ±10% от номинального 
значения, не более, %
по напряжению 2,5
по току 5
Режим работы аппарата повторно­
кратковременный, с
включено не более 5
выключено не менее 90
Диаметр фокусного пятна, мм 0.1
Повторяемость дозы излучения, не хуже 0,20
Мощность экспозиционной дозы 
рентгеновского излучения при закрытом 
аноде рентгеновской трубки в 
номинальном режиме, мГр/ч

0,1

Длительные токи утечки, не более, мА
на корпус 0,5
на пациента 0,5

Отклонения оси рабочего пучка от 
оси рентгеновской трубки на расстоянии 
80 мм от торца анода, не более, мм

25

Сопротивление изоляции первичных 
электрических цепей, не менее, МОм 10

Электрическая прочность изоляции 
первичных электрических цепей, 
в течение 1 мин, В 1500

Сведения о наличии в аппарате драгоценных металлов: 

Драгоценных металлов в аппарате нет.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПС 9Ш -9Ш -003-52128258-2007
Л ист
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение Наименование Количество

Аппарат с рентгеновской трубкой I

Ручка-щтатив
Выносная кнопка
Сетевое зарядное устройство 1
Дополнительный аккумулятор 1
Защитный экран 1
Комплект инструмента и принад­
лежностей согласно ведомости 1

Комплект эксплуатационной до­
кументации 1

Ящик укладочный 1

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Аппарат рентгенодиагностический стоматологический прицельный 

острофокусный «ПАРДУС-Р», заводской номер_______________изготовлен

и принят в соответствии с требованиями действующей технической докумен­

тации и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК__________________________________

Место печати

Дата_____________________

6. КОНСЕРВАЦИЯ

Аппарат рентгенодиагностический стоматологический прицельный 

острофокусный «ПАРДУС-Р», заводской номер __________________ под­

вергнут консервации н а______________ согласно требованиям, предусмот­

ренным действующей технической документацией. 

Дата консервации______________________

Срок консервации

Консервацию произвел

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
CD
3:
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Лисп



таSта
'О3
'В

4

CD3:

CD
3:
33

5
33сосоCQ
С:'О
О
с:

§
QD
3:

сзю
о
с:

S
<D
3:

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Аппарат рентгенодиагностический стоматологический прицельный

острофокусный «ПАРДУС-Р», заводской номер_____ __________ упакован

согласно требованиям, предусмотренным действующей технической доку­

ментации.

Дата упаковки____________________

Упаковку произвел________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата 

требованиям действующей технической документации при соблюдении по­

требителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установ­

ленных технической документацией.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

8.2. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 1250 включений.

Полный средний срок службы аппарата должен быть не менее 6 лет, с

учетом технического обслуживания аппарата.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки при ус­

ловии ввода аппарата в эксплуатацию потребителем.

По желанию потребителя монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию ап­

парата или его техническое обслуживание могут осуществляться представи­

телями предприятия-изготовителя или другой организации по его доверенно­

сти по отдельному договору, при этом гарантийный срок эксплуатации - 12 

месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8.3. Срок ввода в эксплуатацию не должен превышать 12 месяцев.

При заверщении пуско-наладочных работ после 12 месяцев со дня от­

грузки соответственно сокращается гарантийный срок эксплуатации.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
ПС 9^^2-9^^2-003-52128258-2007

Лисг
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8.4. Гарантийный срок на комплектующие изделия устанавливается 

равным гарантийному сроку на аппарат.

Гарантии не распространяются на рентгеновские трубки после завер- 

гнения времени их гарантийной наработки, предусмотренного паспортом 

предприятия-изготовителя.

Дата ввода в эксплуатацию__________________

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в экс­

плуатацию_______________________________________________________

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1. Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в 

исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступле­

ния на склад.

При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводи­

тельной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для 

участия в составлении акта обязателен.

Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, 

не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

9.2. Претензии по качеству направляются в течение гарантийного сро­

ка эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, 

оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего 

раздела, не принимаются.

Изм. Лист N° докум. Подпись Дата
ПС 9Ш -9^^2-003-52128258-2007

Лисг
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Гарантийный талон №

□ АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛЬНЫЙ 

ОСТРОФОКУСНЫЙ «ПАРДУС-Р»

ТУ 9442-003-52128258-2007

Серийный номер

Продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Модель

Дата продажи

Печать фирмы-продавца

Подпись представителя 

фирмы-продавца

Печать производителя

Подпись представителя 

фирмы-производителя

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
ПС 9А42-9Ш -003-52128258-2007

Лисп
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